Zaklad Elektroniki Medycznej

FORMED
Leszek Sykulski

Wroclaw 10.06.2024r

51-126 Wroclaw ul. A J.Czartoryskiego 37/11

Tel. 605 629 080

PROTOKOL
Sprawdzenia stanu technicznego oraz BHP wiréwki laboratoryjnej — walidacja
Typ: MPW 53 nr fab./rok produkeji 10053049805/ 2005
Producent; MPW MedInstruments Warszawa
Uzytkownik: Centrum Badan Kliniczrych
51-162 Wroclaw ul Dhlugosza 4
Micjsce uzytkowania: _Laboratorium ul. Dlugosza 4 B
Typ przyrzadu, nr fab.
Lp._ Zakres bodania Wynik badania _ Swadeetwoleg.
I.  Ogledziny zewngtrzne,proby pozytywny
funkcjonalne w zakresie ste-
__ fowanmaisygmalizach B
2. Dzialanic ukladu niewywazenia bk S
3. Dzialanie ukladu blokady pokrywy pozytywny B
4.  Impedancja uzicmienia pozytywny Miernik rezystancji izolacp
3454-11 nr 110603649
éw.wzorcowania nr 7196/D/23
5.  Pomiar pradow bezpiecznych pozytywny Multimetr UNI-T
UT61E nr 0000717
$w.wzorcowania nr 7195/D/23
Blad warto$¢ zadana warto$é zmierzona 0
6.  Pomiar predkosci L 35800br/min Tachometr UT372
obrotowej obr/min 1L 5750 obr/min. nr 1080871763
sw. 596
+20 1 min. 1 min. 20 sek.
7. Pomiar czasu +25 3 min. 3 min. 25 sek Minutnik elektroniczny
wirowania ws. +30 5 min, 5 min. 30 sek. nr 8772
+40 10 min. 10 min. 40 sek. $w. 17720/A/16
+ 50 15 min, 15 min. 50 sek.
8.  Pomiar temperatury

w komorze wirowania

Na podstawie przeprowadzonych préb funkcjonalnych, oraz wskazan przyrzadéw pomiarowych
stwierdza si¢ , ze stan techniczny , parametry uzytkowe oraz parametry ochrony przeciwporazeniowej
s3 zgodne z wymogami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej producenta.

Urzadzenie kwalifikuje si¢ do dalszej cksploatacii.

Data wykonania sprawdzenia :

10.06. 2024 r.

Kontrolg przeprowadzit -

Termin nastgpnego sprawdzenia: czerwiec 2025r.

Leszek Sykulski



